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Jednym z ważniejszych problemów współczesnej chemii analitycznej stało się 
opracowanie dokładnej i prostej metody ilościowego oznaczania aminokwasów. Me- 
toda taka mogłaby znaleźć między innymi duże zastosowanie w klinice w rutyno- 
wych badaniach poziomu aminokwasów w surowicy krwi i w moczu. Niestety, 
w dotychczasowych doniesieniach na ten temat znajduje się często wyniki nie- 
dokładne i sprzeczne ze sobą, co powoduje, że każdy autor zmuszony jest opra- 
cowywać dla swojej metody nowe normy poziomu aminokwasów w płynach ustro- 
jowych fizjologicznych i patologicznych (3). 

Stosunkowo najprostsze i najczulsze są metody oparte na chromatografii 
bibułowej, a wśród nich elucyjne i densytometryczne. Niektórzy badacze oznaczają 
ilości aminokwasów na podstawie różnic w absorpcji światła przez eluowany 
z chromatogramów barwnik, powstały w reakcji aminokwasów z ninhydryną (13). 
Inni, np. Fowden (6) przeprowadzają reakcję z ninhydryną w roztworze, po 
elucji aminokwasów z bibuły, po uprzednim oznaczeniu ich położenia przy pomocy 
promieni ultrafioletowych. Jeszcze inni, jak Woiwod (17) oraz Vincent (15), 
przyjęli za podstawę do obliczeń określenie ilości kompleksów miedziowo-amino- 
kwasowych przy pomocy fotometrii, jodometrii ewentualnie metody wprowadzania 
miedzi znaczonej Си 4, 


Badacze oznaczający aminokwasy przy pomocy densytometru opierali się albo 
na różnicach w powierzchni plam, albo na absorpcji światła przez plamy (1, 7). 
Block (1), posługując się mierzeniem powierzchni ograniczonych przez krzywą 
otrzymaną na podstawie odczytów densytometru, uzyskał wyniki w zasadzie mało 
różniące się od metody bezpośredniego mierzenia powierzchni (4, 5, 8). 

Prostsze od wyżej wymienionego jest oznaczanie ilości aminokwasów na pod- 
stawie maksymalnej absorpcji światła przez plamy. Metoda ta, wprowadzona przez 
Blocka (2) obciążona była dużym błędem (około 10%). Po pewnych modyfikacjach 
McFarrenowi (9) oraz Miettinenowi (11) udało się znacznie zwiększyć 
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dokładność, jednak błąd pozostawał nadal dość duży. Prawdopodobnie wadą tych 
metod była zła przeźroczystość bibuły oraz nieostre zarysy plam. Autorzy dla 
zwiększenia przeźroczystości przeważnie nasączali bibułę bromonaftolem і parafiną, 
co jednak nie dawało dobrych wyników. Wreszcie Mykolajewycz (12) za- 
stosował dla oznaczania ilościowego aminokwasów pomiar natężenia światła prze- 
chodzącego przez negatyw chromatogramu. Podana przez niego metoda również 
nie jest zbyt dokładna, a błąd uzyskiwanych wyników wynosi około 5%. Ponadto 
urządzenia stosowane przez tego autora są bardzo mało precyzyjne i niewygodne 
w użyciu, a wykonanie pomiaru pochłania dużo czasu, ponieważ należy dokonać 
około dziesięciu odczytów. Wymienione wady uniemożliwiają zastosowanie powyż- 
szej metody do seryjnych badań klinicznych materiału biologicznego, co skłoniło 
nas do podjęcia próby opracowania innej metody ilościowego oznaczania amino- 
kwasów, która byłaby dokładniejsza i praktyczniejsza w użyciu. Opracowana przez 
nas niżej podana metoda opiera się na prawie Lamberta—Beera, pozwala ona na 
stosunkowo szybkie i dokładne oznaczenie aminokwasów. 


APARATY, MATERIAŁY, METODY 


Do badań zastosowano mikrofotometr: Schneliphotometer II С. Zeiss (Jena). 
Doświadczenia wykonywano na bibule chromatograficznej Whatman М 3. Stan- 
dardowe roztwory sporządzono z aminokwasów; 1) d,l-lizyny chlorowodorek — 
"В.р. Н.” Anglia, 2) d,l-kwas glutaminowy — ”Fluka” Szwajcaria, i 3) d,l-leucyna — 
”B. D. Н” Anglia. Mieszaniny aminokwasów rozdzielano przy pomocy chromatografii 
na bibule, stosując technikę wstępującą wg Williamsa i Kirby (16), przy 
użyciu jako rozpuszczalnika faze Patridge'a: n-butanol — kwas octowy (lodo- 
waty) — woda w stosunku objętościowym 4:1:1. Chromatogramy wywoływano 
w temperaturze pokojowej, 0,2% acetonowym roztworem ninhydryny i (po uzy- 
skaniu wyraźnych plam po ok. 4 godz.) fotografowano je na filmie małoobrazko- 
wym. Do fotografii używano mikrofilmy firmy „Foton”. Uzyskane negatywy chro- 
matogramów aminokwasów przesuwano pod obiektywem mikrofotometru (Schnell- 
photometer II — Zeiss), odczytując dla każdego aminokwasu największe natężenie 
światła przechodzącego przez plamę i przez tło bibuły obok plamy. Na podstawie 
odczytów sporządzono dla każdego aminokwasu wykresy, przy których pomocy 
obliczono ilości w ng. 


BADANIA WŁASNE 


Na arkuszach bibuły Whatman N 3 o wymiarach 28 X 42 cm roz- 
mieszczano dziewięć linii startowych o długości 25 mm każda, odległych 
od siebie o 25 mm i 30 mm od brzegu arkusza. Na pola startowe nano- 
szono od 0,1 do 0,001 m roztwory trzech aminokwasów: lizyny, kwasu 
glutaminowego i leucyny w takich ilościach, że na jedno pole przypadało 
od 1 ug do 100 ug poszczególnych aminokwasów. Chromatogramy roz- 
wijano w rozpuszczalniku n-butanol — kwas octowy lodowaty — woda 
w stosunku objętościowym 4:1:1 na drodze jednokierunkowej chro- 
matografii wstępującej. Rozpuszczalnik przepuszczano dwukrotnie. Po 
dwukrotnym rozwinięciu chromatogramy suszono w temperaturze poko- 
jowej i wywoływano przez zanurzenie w 0,2% acetonowym roztworze 
ninhydryny. 
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Uzyskane w ten sposób chromatogramy fotografowano (ро upływie 
czterech godzin od chwili wywołania). Używano mikrofilmu negaty- 
wowego firmy „Foton”. W czasie wykonywania zdjęcia zwracano szcze- 
gólną uwagę na równomierne oświetlenie fotografowanego arkusza, co 
ma duże znaczenie dla otrzymania jednakowego tła na całej klatce filmu. 
Dla kontroli oświetlenia arkusza bibuły można zastosować światłomierz. 
W praktyce jednak uzyskanie jednakowego tła dla całej klatki okazało 
się niemożliwe. Dlatego przy opracowywaniu wyników uwzględniano 
wartość tła osobno przy każdej plamie. 

W opisywanej metodzie używano mikrofilmów ze względu na uzyski- 
wanie bardziej ostrych zarysów plam niż na filmach innych rodzajów. 
Poza tym z uwagi na stosunkowo duże powiększenie plam przez układ 
optyczny „Schnellphotometru” (25 X) ważne jest, aby emulsja filmu 
była drobnoziarnista. Warunek ten spełnia właśnie mikrofilm. Film 
umieszczano na stoliku ,„Schnellphotometru” na drodze wiązki światła. 
Przesłonę ustawiano tak, by wysokość szczeliny, na którą pada wiązka 
światła nie przekraczała szerokości plamy. Szerokość szczeliny i oświe- 
tlenie ekranu dobierano tak, by natężenie światła padającego na ekran 
wynosiło 1000 na skali D. Przed dokonaniem odczytu należy odczekać 
około 10 minut od czasu włączenia aparatu. Jest to czas niezbędny dla 
nagrzania. Stolik wraz z umocowanym filmem przesuwano ruchem jed- 
nostajnym notując wartości maksymalne na skali D dla każdej plamy, 
oraz wartości dla tła przy poszczególnych plamach. 


OMÓWIENIE WYNIKÓW I WNIOSKI 


Skala D „Schnellphotometru” przedstawia w „promillach” natężenie 
światła padającego na ekran. Skala S natomiast podaje wartości loga- 
rytmu stosunku natężenia światła wychodzącego ze źródła do natę- 
żenia światła padającego na ekran. W omawianej metodzie odczytywano 
na skali D maksymalne wartości dla poszczególnych plam, opierając się 
na pracach Blocka (2) огах Mc Farrena (10), a następnie od tych 
odczytów odejmowano wartości natężenia światła dla tła, odczytywane 
oddzielnie przy każdej plamie. Uzyskanie tła identycznego dla całej klatki 
było praktycznie niemożliwe. Następnie odczytywano na skali S wartości 
odpowiadające otrzymanym wartościom D. 

Przy ustalaniu zależności między masą aminokwasu, a odczytami ze 
skali $ posłużono się prawem Lamberta—Beera, którego postać mate- 
matyczna przedstawia się następująco: 


I 
o 
~- y e—kle -= kle = Е 
1,2-1,6 stąd lg І, e 
gdzie Io— natężenie źródła światła, I+— natężenie światła przepuszczonego, К —współ- 


czynnik ekstynkcji. 1 — grubość warstwy substancji, przez którą przechodzi świa- 
tło, Е — ekstynkcja, e — podstawa logarytmów naturalnych. 
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Wprawdzie prawo to odnosi się do kolorymetrii roztworów, jednak 
zasada opisywanej metody jest zbliżona do fotometrii roztworów barw- 
nych i prawo Lamberta—Beera daje się tutaj częściowo zastosować. 

Różnica odczytów dla plamy i tła (^ D) to І, w omawianym prawie, 
natomiast wartość І, to natężenie światła padającego bezpośrednio na 
ekran. Przed dokonaniem odczytów wartość I, regulowano tak, by wy- 
nosiła 1000 na skali D. Ekstynkcja Е to odczyt ze skali S „Schnellphoto- 
metru”. 


| 
| 
} 
5 10 20 39 40 538027. 


Ryc. 1. Zależność masy lizyny w ия (skala logarytmiczna) od wartości „5” 
odczytanej na skali mikrofotometru 
Relation between lysine mass in ug (logarithmic scale) апа ”5” 
value from the microphotometer scale 


Na podstawie uzyskanych w opisany sposób wartości S dla poszcze- 
gólnych plam, oraz logarytmów mas badanych aminokwasów sporządzano 
wykresy: ryc. 1, 213. Na osi odciętych odkładano logarytmy masy amino- 
kwasów, a na osi rzędnych wartości $. Кус. 1, 2, 3 przedstawiają wykresy 
dla lizyny, kwasu glutaminowego, oraz leucyny. Na wykresach tych za- 
leżność między wartościami $, a logarytmem masy aminokwasu wystę- 
puje w postaci linii prostej nachylonej do osi odciętych pod kątem roz- 
wartym. Zatem wartość 5 jest odwrotnie proporcjonalna do logarytmu 
masy aminokwasów — większym wartościom S odpowiadają mniejsze 
masy aminokwasów. Odwrotna proporcjonalność wartości S i logaryt- 
mów mas wypływa stąd, że w omawianej metodzie badano film nega- 
tywowy, na którym jaśniejsza plama odpowiada ciemniejszej na chro- 
matogramie. 
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Ryc. 2. Zależność masy kwasu glutaminowego w ug (skala logarytmiczna) 
od wartości „5” odczytanej na skali mikrofotometru 
Relation between glutamic acid mass in ив (logarithmic scale) and ”5” 
value from the microphotometer scale 


Ryc. 3. Zależność masy leucyny w ug (skala logarytmiczna) od wartości „S” 
odczytanej na skali mikrofotometru 
Relation between leucine mass in ug (logarithmic scale) and ”5” 
value from the microphotometer scale 
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Teoretyczna czułość podanej metody dla lizyny, kwasu glutaminowego 
i leucyny odpowiada czułości testu ninhydrynowego (14) i wynosi 0,1, 
0,3 i 0,1 ug. W praktyce przy prawidłowej technice fotograficznej jest 
ona tylko nieznacznie mniejsza. Zakres w jakim podana zależność obar- 
стопа jest najmniejszym błędem wynosi w przybliżeniu od 1 ug do 70 ug. 
Dla wartości większych pomiary stają się mniej dokładne. 


Tab. 1. Błędy procentowe metody oznaczania stężenia aminokwasów za pomocą 
fotometrii negatywów chromatogramów 
The per cent errors of determination of amino acids concentration using photometry 
of negative printed chromatograms 


Aina Em 91 Ше № ЖЕ | Suma 


kwasy | І | u | пету [у |м | va уш ix | x | XI | хи | ZY. 


l 
20 130] 243010 1228 зо | 20] 3,1 | 2,1 | 1,5 
| | 0,8 | 1,7 | 1,4 | 0,4 | 2,0 | 0,2 | 1,6 
1,3 | 0,3 | 09 | 420] 1,5 1912.2 | 24 | 1,8 |,0,1 0,3 | 2,0 
18] 17107) 21] PET А ld | LS LA |.0,7 | *20 
1,8 | 14| 40) 15 | 1,8 | 08) 11) 25 | 0,7 | 13] 19 | 0,2 
Tor 2 отот то. Роос кот тае 0:9 че 0 


= 
-J 
ri 
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lizyna | 


Зита\\У.. | 9,9 | 8,1 | 7,2 | 9,2 | 6,6 | 8,4 7,6 | 8,2 | 8,5 | 8,8 7,0 7,3 | 97,6 
ij. | 
ча Ц 1 


2,3 | 0,6 | 14 | 0 1,2 | 0,8 | 0 193 З.О 1,3 | 2322 
1,5 | 153. | KW | (0,5) 17 | 0,20] 27100274 | 251 | 20 0;4 2231 


RA: т | 21| 03 | 03| 04|0 5 
glutami- Za 26 А я ię (5 | 35325540 P o 0 | 
а 1, 4| 25| 3, 0 | 14| 13| 0,9 | 03| 211 20| 13 | 


2,0 |0 W2 | 2,4 №6 | 0,4 | 01| 1,2 | 15| T3 |662 05 
0,5 | 0,7 ) 2,1 | 1,7 | 0,8 | 1,1 | 0,2 | 0,8 | 0,5 | 0,9 | 1,9 | 0,2 


SumaSy,,| 8,8 | 71 | 10,2 | 8,0 | 77| 54| 64| 81) 8,2 | 80| 70 | 73 | 91,8 


| 2,3 | 2,6 | 0,4 | 21| 21 | 3,0 | 12! 1,8 | 1,7 | 0,5 | 1,9 | 1,8 
| 
leucyna | 2,091:2;27/50 0 0,7 | 0 1300 ОИ 2:3 | 25 | 2,3 |159 
2,2 | 13 | 2,5 | 0,4 | 18 | 0,4 | 25] 1,5 | 19| 1,3 | 0,9 | 2,0 
| 04 | 1.21 1,4 || L2 | 32,6 (BL.24P 0,7 | 2,1 | 90 1.7 | 0,4 | 0,3 
1,2 | 0,9 | 18 | 0,9 | 0,8 0,6 | 3,0 | AoT 0908 | 50:1 


| | 
| | 
| 0,8 | 0,7 161 31 | 24 | 4%] 2,1 1,3 1,4 | 0 1,5 1,4 
| 


SumaSY,, 8,9 | 8,9 | 7,8 | 7,7 10,4) 9,9 | 10,8 9,3 | 8,4 | 6,9 | 8,8 | 7,5 | 105.3 


SumaSY , | 27,6 | 24,1 | 25,2 | 24,9 24,7 | 25,7 | 24,8 | 25,6 | 25,1 23,7 22,8 | 22,1 | 294,7 


Przy obliczaniu średniego błędu procentowego dla opisanej metody 
postawiono trzy pytania: 1) Czy są istotne różnice między średnimi błę- 
dami procentowymi dla poszczególnych aminokwasów? 2) Czy są istotne 
różnice między średnimi błędami procentowymi dla poszczególnych stę- 
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żeń? oraz 3) Czy jest istotna interakcja? Aby odpowiedzieć na powyższe 
pytania, przeprowadzono analizę wariancji dla klasyfikacji podwójnej 
(krzyżowej). 

Błędy procentowe dla poszczególnych stężeń i aminokwasów przedsta- 
wiono w tab. 1. Każdemu z trzech aminokwasów odpowiada dwanaście 
stężeń od 0,001 m do 0,07 m, z których każde zawiera sześć pojedynczych 


oznaczeń. 


Obliczenia związane z analizą wariancji przedstawiają się następująco: 


(>>, „| 2 
1) „Poprawka” Су = —5/_— ię = 401,90 
n 


2) Suma kwadratów odchyleń dla całości: 


2—$2  __ = = 
п5у = Хук Су = 553,62—401,90 = 151,72 


3) Suma kwadratów odchyleń ze względu na aminokwasy: 


yy? 
nS? EG; 28043,00 __ 401,90 = 403,30—401,90 = 1,40 


72 72 


4) Suma kwadratów odchyleń ze względu na stężenia: 


ХУ. 7326,10 
nsh = —ę — Сус. 122610 401,90 = 401,00—401,90 = 5,10 


5) Suma kwadratów odchyleń między podgrupami: 


52 Л т с — 2453,76 
nSk= = y= — 401,90 = 408,96—401,90 = 7,06 


6) Suma kwadratów odchyleń ze względu na interakcję: 
nSĄ g = 052 — nS4 — nS = 7,06—1,40—5,10 = 0,56 
7) Suma kwadratów odchyleń wewnątrz podgrup, czyli błąd eksperymentalny: 
2 2 2 — a 
152 = п52 — nSy = 151,72—7,06 = 144,66 
Wyniki powyższych obliczeń przedstawiono w tab. 2. 


VA 0,70 
Wobec F° = v =o = 0,87 stwierdzamy z ryzykiem błędu mniejszym od 
e , 
1% nieistotność różnie między średnimi błędami procentowymi dla poszczególnych 
aminokwasów. 


VB _ 0,46 
Wobec F° = У 2080 = 0,57 stwierdzamy z ryzykiem błędu mniejszym od 


e 
1% nieistotność różnic między średnimi błędami procentowymi dla różnych stężeń. 


У Ав 0,02. И 
Wobec F° = "080 = 0,02 stwierdzamy z ryzykiem błędu mniejszym od 


1% nieistotność interakcji. 
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Ponieważ па podstawie analizy wariancji stwierdzono przy poziomie 
istotności 0,01 brak istotnych różnic między średnimi błędami procento- 
wymi ze względu na rodzaj aminokwasu, stężenie i interakcję, można 
więc obliczyć średni błąd procentowy omawianej metody. Wynosi on 1,4% 
i waha się w granicach 0—4,7%. 


Tab. 2. Analiza wariancji. Analysis of variance 


| Stopnie | Suma kwadratów | 
Źródło |=wobOdy odchyleń Średni kwadrat To Pi 
zmienności | 2 У i 
| У | nS 
1. Rodzaj 2 | | 
E A 2: |-n5S7, = 40 V a = 0,70 | 0,87 19,49 
= ZA | + Т 
ГТА | 2 | | 
2. Steżenie B ti. insiso Ув= 0,46 | 0,57 | 2,42 
СЕ Е | = 
2 
3. Interakcja АВ 22 | 15 „в = 0,56 V ар = 0,02 | 0,02 | 1,81 
а —————————_———————_ = мП— || Le z z 
2 
4. Błąd eksp. e | 180 nS е = 144,66 V e = 0,80 E — 
| 2 
5. Całość | 215 | nS% = 161,72 = = = 
Wnioski 


Na przykładzie trzech aminokwasów: lizyny, kwasu glutaminowego 
i leucyny, opracowano metodę oznaczania stężenia aminokwasów za po- 
mocą fotometrii negatywów chromatogramów. 

2. Opracowaną metodę da się zastosować i dla oznaczania stężeń 
pozostałych aminokwasów oraz innych substancji rozdzielonych na drodze 
chromatografii bibułowej lub cienkowarstwowej, pod warunkiem dobrego 
ich rozdziału. 

3. Średni błąd procentowy przy poziomie istotności 0,01 w zakresie 
od 1 do 70 ug, wynosi 1,4% i waha się w granicach 0—4,7% (ustalono 
po przeprowadzeniu analizy wariancji). 

4. Teoretyczna czułość podanej metody dla lizyny, kwasu glutamino- 
wego i leucyny odpowiada czułości testu ninhydrynowego i wynosi 0,1, 
0,3 i 0,1 ug. W praktyce przy prawidłowej technice fotograficznej jest 
tylko nieznacznie mniejsza. 

5. Dodatnią cechą opracowanej metody ilościowego oznaczania stę- 
żenia rozdzielonych chromatograficznie substancji jest jej dokładność, 
przy równoczesnej prostocie oraz szybkości i łatwości wykonania. 

6. Opracowana metoda jest wystarczająco dokładna (średni błąd 1,4%), 
aby można ją zastosować do badania materiału biologicznego. 
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Количественное определение аминокислот при помощи фотомехгвии 
негативов хроматограмм 


Резюме 


Описан метод определения концентрации аминокислот при помощи 
фотометрии негативов хроматограмм на примере трех аминокислот: 
лизина, глутаминовой кислоты и лейцина. 


Этот метод также применим для определения концентрации осталь- 
ных аминокислот и других субстанций, тщательно разделенных при 
помощи бумажной и тонкослойной хроматографии. 


Теоретически чувствительность этого метода для лизина составляет 
0,1 ug, для глутаминовой кислоты — 0,3 ug и для лейцина — 0,1 ug. 
Практически чувствительность при хорошо сделанных негативах не- 
сколько меньшая. Средняя процентная ошибка (с точностью до 0,01) 
в пределе 1—70 ug составляет 1,4% и колеблется от 0 до 4,7% (опре- 
делено после дисперсионного анализа). 

Такие качества метода, как точность, простота, легкость и бы- 
строта исполнения позволяют его применять при исследованиях био- 
логического материала. Работы в этом направлении уже ведутся. 
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Рис. 1. Взаимоотношение массы лизина (логарифмическая шкала) и величи- 
ны „S” шкалы микрофотометра, в Lg. 

Рис. 2. Взаимоотношение массы глутаминовой кислоты (логарифмическая 
шкала) и величины „5” шкалы микрофотометра, в ив. 

Рис. 3. Взаимоотношение массы лейцина (логарифмическая шкала) и вели- 


чины „5” шкалы микрофотометра, в Lg. 
Табл. 1. Процентная ошибка метода определения концентрации аминокислот 


при помощи фотометрии негативов хроматограмм. 
Табл. 2. Дисперсионный анализ. 


Quantitative Determination of Amino Acids Using Photometry 
of Negative Printed Chromatograms 


Summary 


The method of determination of amino acid concentration using 
photometry of negative printed chromatograms was described. Three 
amino acids: lysine, glutamic acid and leucine were determined. 

Using paper and thin-layer chromatography it is possible to apply 
this method for the determination of ether amino acids and other 
separated substances. 

Theoretical sensitivity for lysine, glutamic acid and leucine is 0.1, 
0.3 and 0.1ug, respectively. The difference between the theoretical and 
practical sensitivity is very slight, if photographic procedure is correct. 

The average per cent error (significance level 0.01) in the range of 
1—70 ug is 1.4% (from 0 to 4.7%). It was established on the basis of the 
variance analysis. 

This method is accurate, simple and sensitive enough to be applied 
in research of biological material (this problem is being investigated). 
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